
Funktionstest mit Kontrolllösung (RiliBÄK)

Kontrolllösung sofort 
nach Gebrauch ver-
schließen. 

Achtung
Der auf der Teststreifendose 
aufgedruckte Ergebnisbereich ist 
nur für von Endkunden durchge-
führte Funktionstests bestimmt. 
Für die Berechnung der RiliBÄK- 
Grenzwerte beachten Sie bitte 
die Rückseite.

Bei Messungen außerhalb 
des Kontrolllösungsbereichs 
wiederholen Sie die Messung 
mit Teststreifen aus einer frisch 
geöffneten Teststreifendose 
und einer neuen Kontrolllösung. 
Wenn Sie wiederholt Messer-
gebnisse mit der Kontrolllösung 
außerhalb des vorgegebenen 
Bereichs erhalten, dürfen Sie das 
System nicht mehr verwenden, 
um den Blutzucker-Gehalt zu 
bestimmen. Setzen Sie sich mit 
dem Kundenservice in Verbin-
dung.

Teststreifen ins  
Messgerät einführen

„+“ oder „-“ Taste  
drücken...

um in den Kontroll-
lösungsmodus zu gelangen. 
CTL erscheint im Display.

Kontrolllösung gut 
schütteln

Flasche öffnen

Verschlusskappe der 
Kontrolllösung 
abdrehen.

Allgemeine Hinweise 
Teststreifendose nach Entnahme des 
Teststreifens sofort wieder verschließen! 
Teststreifen sind sehr feuchtigkeits-
empfindlich.

Kontrolllösungen und Teststreifen nur 
im angegebenen Temperaturbereich 
lagern.  
Falsche Lagerung führt zu unzureichen-
der Messgenauigkeit bzw. schnellerem 
Verfall.

Verfallsdaten von Kontrolllösung und 
Teststreifen vor der Messung kontrol-
lieren!

Öffnungsdatum notieren. Begrenzte 
Haltbarkeit nach Öffnung beachten!

Für den Funktionstest sollten Gerät, Test-
streifen und Kontrolllösung die gleiche 
Temperatur haben, nämlich zwischen  
20 °C und 26 °C.

Niemals Kontrolllösung anderer Her-
steller verwenden! Korrekte Funktions-
fähigkeit des Messgerätes ist nur mit den 
Beurer Kontrolllösungen der jeweiligen 
Geräte überprüfbar.

Keine Blutproben oder Kontrolllösungen 
auf den Teststreifen geben, bevor dieser 
ins Messgerät eingesetzt wird.
Kontrolllösungen und Blut reagieren un-
terschiedlich auf Temperatureinflüsse. 
Messung daher immer im Kontroll- 
lösungs-Modus durchführen. Andern-
falls kann es zu Ergebnissen außerhalb 
des Zielbereichs kommen.

1 6

2
7

3 8

4 9

5 10

Utensilien vorbereiten

Messgerät
Dose mit Teststreifen
Kontrolllösung
Saubere Oberfläche

Zwei Tropfen...

der Kontroll-
lösung 
nebeneinander auf eine saubere 
Oberfläche drücken ohne diese zu 
berühren.

Flasche verschließen

Tropfen aufnehmen

Den zweiten 
Tropfen 
mit dem Teststreifen aufnehmen.

Ergebnis prüfen

Prüfen, ob das Ergebnis innerhalb 
der RiliBÄK-Grenzwerte liegt.*

Teststreifen fachge-
recht entsorgen

*
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